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Siedlce, dnia: 27.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL- LBW.6211.1549.2016

Nazwa i adres Klienta: Zaklad Gospodarkl Komunalnej nge Wielkie, ul. Zielona 3, 05-311 nge Wielkie
Podstawa badai: Zlecenie z dnia 12.07.2016 r.

Rodzaj probek: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania probek: Wodocigg publiczny Debe Wielkie (Nowe)

Data pobrania probek: 12.07.2016

Prébki pobrat: PSSE Mirnsk Maz.- Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewnetrzny)

M*~da pobierania prébek PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 5667-3:2005, PN-EN ISO 19458:2007
Nr-protokolu pobrania probek: HK.4101.KW.49.MIN.2016

Data przyjecia probek 12.07.2016

Data rozpoczecia i zakoriczenia badan  12.07-27.07.2016

Inne informacje dotyczace probek Stan proébki (ek) nie budzi zastrzezen

Cel badania Przedlozenie jednostkom nadzorujgcym (zgodnos¢ z przepisami prawa)
UWAGA:

Wyniki badar zawarte w sprawozdaniu odnoszq si¢ wylgcznie do danej prébki. Niepewnos¢ podaje sig jesli jest to istotne dla miarodajnosci wynikéw badania lub
ich zastosowania, kiedy ma to znaczenie dla dokonania oceny zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi lub na Zyczenie klienta. Niepewnos¢
wyniku badania nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki. Klientowi przystuguje prawo do ztozenia reklamacji na pismie na wykonang ustuge
w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Opis i identyfikacja prébki:

Nr probki Godz. pobr. Ozn. kllenta Rodzaj pr()bknpunkl pobrama

1549/Z 10:00 3 Kran w SUW - woda podawana do slecn

Akt prawny: Rozparzqdzeme Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada.2015 r. w spraw:e Jakosa wody przeznaczonej do spo:ycra przez ludzt (Dz U p;)z‘ -I 989)

? Vymkl badan "'zy,"?cth'EZLYE'L . e i ‘ Legenda: " - e badano
\ Lp. Wskaznik, metodyka : Jm | Numery probek, wyn|k|
[ S o . RO W il | | : 1549/ j
1 |Bromodichlorometan mg/I f ponizej 0,005 [
[PB-17-Al wyd. 1 zdn. 01.12.2005 ‘ ‘
‘ |Najwyzsze dopuszczalne stezenie: 0,015mg/1
2 Bromoform mg/I ponizej 0,005
: PB- l7Alwyd 1zdn. 01.12.2005
3 " Dibromochlorometan mg/I ponizej 0,005
\PB-17-Al wyd. 1 zdn. 01.12.2005
4 'Suma THM Mg/l ponizej 5

PB-17-Al wyd. 1 zdn. 01.12.2005
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie: 100 pg/l
'5  Trichlorometan (chloroform) mg/l | ponizej 0,005
PB-17-Al wyd. 1 z dn. 01.12.2005 ?
|Najwyzsze dopuszczalne stezenie: 0,030mg/l

Dokument generowany elektronicznie, F3/IT-04-WG/PO-14, Data wydania 22.12.2015 7 i k= 7 Numer OL- LBW.6211. 1549 2016, Strona 1z 2
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Nazwa 1 adres klienta

Podstawa badan

Rodza) probek

Miejsce pobrania probek

Data poorania probek

Probki pobral

Metoda pobierania probek
»tokolu pobrania probek

Data przyj¢cia probek

Data rozpoczecia i zakonczenia badan

Inne informacje dotyczace probek

Cel badama

UWAGA:

Siedlce, dnia: 20.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL- LBW.6211.1548.2016

Zaklad Komunalny Debe Wielkie, ul. Zielona 3, 05-311 Debe Wielkie
Zlecenie z dnia 12.07.2016 r.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Waod. publ. Dgbe Wielkie ( Nowe), SUW Debe Wielkie (Nowe)
12.07.2016

PSSE Miiisk Maz. - Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewngtrzny)
PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN I1SO 5667-3:2005, PN-EN ISO 19458:2007
HK.4101.KW.49.MIN.2016

12.07.2016

12.07-18.07.2016

Stan probki (ek) nie budzi zastrzezen

Przedlozenie jednostkom nadzorujgeym (zgodnos¢ z przepisami prawa)

Wyniki badan zawarte w sprawozdaniu odnoszq si¢ wylgcznie do danej prébki. Niepewnosé podaje sig jesli jest to istotne dla miarodajnosct wynikéw badania lub
ich zastosowania, kiedy ma to znaczenie dla dokonania oceny zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi lub na zyczenie klienta. Niepewnos¢

wynik« badania nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieranien probki. Klientowi przystuguje prawo do zlozenia reklamacji na pismie na wykonang ustugg
w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.. Bez pisemne] zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.

Opis i identyfikacja probki:

Nr probki

1548/2. 10:00

Akt prawny: Rozporzqdzenie

2. Wyniki badan fizykochemicznych

“Lp.

1 1, 2 dichloroetan

Godz. pobr. Ozn. klienta

Rodzaj probki i punkt pobrania

Kran w SUW hala - woda podawana do sieci

Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz.1989)

Legenda: "-" - nie badano

Numery probek, wyniki

PB-33-Al wyd. 1 zdn. 18.06.2010
Najwyzsze dopuszczalne stezenie: 3,0 pg/l

2 Benzen

PN-ISO 11423-1:2002

Najwyzsze dopuszezalne stgzenie: 1,0 pg/l

3 Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu

Wskaznik, metodyka m
1548/2
ug/l ponizej 0,25
ug/l ponizej 0,2
Hg/l ponizej 1,0

PB-33-Al wyd | zdn. 18.06.2010
Najwyzsze dopuszezalne stezenie: 10 pg/l

'B” - badania poza zakresem akredvtacyi PCA nr AB 563; (+) - norma wycofana bez zastgpiema; ponizej "liczba” - wynik ponizej granicy oznaczalnosci

lutoryzowat

Dokament generowany elektromicznie, I3 [T-04-WG PO-14, Data wydania 22.12.2015
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